- | PRODUKTINFORMATION I
AST Medical Bruksanvisning 'ubon

Hallare i metall
for skyddsforklade pa rulle

Ingdende delar/material

Material: 2 skanklar i metall

Skruv: 4 st

Plugg: 4 st i plast

Forpackningar Material Avfallshantering*
Avdelningsforpackning AFP pése (PE) mjukplast
Transportférpackning TFP kartong kartong

*Anvant innehdll sorteras som kontaminerat avfall enligt lokala rutiner.

Art.nr. St/AFP  St/TFP  MBA |
5328101 1 50 TFP

MBA = minsta bestdllningsbara enhet

Dokumentnamn: PB Hallare skyddsférklade pa rulle 5328101 Rev 1, 2021-08-26



Indikation
Hallare for skyddsforkladen forpackade pa rulle, for montering pé vagg.
Passar artikelnummer 8110 Zeus.

Bruksanvisning
For att montera hallaren kravs féljande verktyg: borrmaskin, anpassad till den vdagg som hallaren ska fastas
vid. Skruvmejsel eller skruvdragare for att skruva fast metallskanklarna.

1. Borra tvd hal i vdggen med Iamplig utrustning. Det ska vara 36 cm mellan centrum i hélen.
2. Satt plugg i hdlen och fast metallskanklarnas évre del. Anvand hdlen i metallskénklarna for att fa korrekt
avsténd mellan de 6vre och nedre hélen. Borra ytterligare tvé hél for att fasta skanklarna nedre del. Dra &t

alla skruvar.

3. P& kartongens baksida finns tvd hal (med 36 cm mellanrum) som passar att tré 6ver skanklarna.

Lagring och héllbarhetstid

Forvaras pd torr och sval plats utan direkt solljus eller pdverkan fran vérmekalla.

Produkten ar hallbar 5 &r frén tillverkningsdatum.

Ovrigt

Tillverkaren svarar sjdlv eller genom annan ekonomisk aktor fér anmalan av incidenter till berérd myndighet.

AST Medical AB &r certifierad enligt

Manufacturer:

Shaoxing Yibon Medical Co., Ltd
Paojiang Industrial Zone
Shaoxing, Zhejiang

China
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Importer:

AST Medical AB
Backa Bergogata 5
422 46 Hisings Backa
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EC-REP:

Obelis S.A.

Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels
Belgium



